== DIAGNOSTICOS

. 8 MICROBIOLOGICOS
ESPECIALIZADOS

-NORMAS DE SEGURANGA/PRECAUGOES TECNICAS:

Os laboratérios de microbiologia devem atuar sob a égide de normas, para a garantia

da seguranca dos envolvidos direta e indiretamente. E necessario o manual de Boas Praticas
(BPL) para cada setor de Microbiologia visando estabelecer tais prudéncias:

1. Procedimentos laboratoriais que envolvem materiais bioldgicos devem ser
realizados somente por profissionais qualificados ou por técnicos
BAC M supervnslonadqs. ' N ) o
UELLER HINTON AGAR 2. O fluxo laminar (Capela) é necessario para protecdo ante materiais
. potencialmente infecciosos e garantia da confiabilidade dos resultados.
'APRESE_%&%(}:\R)A:UELLER HINTON AGAR Fidste o B0l G oot E 3. Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) como barreiras
rascos
- BAC — MUELLER HINTON AGAR Frasco com 50 ml Caixa com 10 Frascos | de-seguIanga. . - st
X ‘ 4. Utilizagdo de pipetadores e seus acessorios, descartando-se a possibilidade de
- COMPOSICAQ: ‘ qualquer pipetagem com a boca.
E;gfgg:ieoé?sima %7059 | 5. Numa eventual contaminagdo, lavar o local com solugSes bactericidas
Amido 15 gg utilizadas normalmente: Alcool etilico ou Isopropilico (65-85%), compostos
Agar i 17,0 g quaternarios de Aménio ou Fenol de 0,5-5%. Retirar as luvas e proceder da
Agua purificada 1000 ml ‘ mesma maneira.
PHT.3£0.1 225°C w 6. As amostras devem ser transportadas em recipientes apropriados e em
- PRINCIPIO: ‘ condigdes adequadas.
_Meio de cultura slido destinado & determinagéo da sensibilidade dos microorganismos 7. Restringir o uso de seringas ou agulhas somente ao necessario.
patogénicos. Bauer et al recomendaram a utilizagao deste meio como rotina nos testes de sensibilidade 8. Equipamentos contaminados: proceder cuidadosa descontaminagdo de seu reparo

a antimicrobianos.

- PROCEDIMENTO:

e transporte.

9. O material de uso na Microbiologia deve ser autoclavado a 121°C por 30

Colocar os frascos em banho maria fervente até sua completa dissolugao. Resfriar o meio em minutos.
torno de 60°C. Distribuir assepticamente em placas de Petri.
1. Preparar uma suspensao bacteriana usando Caldo Mueller Hinton ou Solugéo Fisiolégica -DESCARTE DO MATERIAL

estéril.
2-Ajustar a turbidez em 0,5 da escala Mac Farland.
3- Semear o indculo com swab estéril.
4- Apos 15 minutos depositar os discos de sensibilidade apropriados e pressionar levemente.
5- Incubar a 35 — 37°C durante 24 horas.
6- Proceder a leitura de acordo com CLSI

- CONTROLE DE QUALIDADE:

No teste de eficiéncia utiliza-se de cepas padrao inoculadas ao Bac - Mueller Hinton DME,
onde as cepas deverao apresentar crescimento apos incubagao a 35° 2°C por 24-48 horas.
CEPAS PADRAO:

- Staphylococcus aureus

O descarte deve ser realizado conforme as recomendagdes vigentes da ANVISA

(RDC n°306, 07/12/2004, D.0.U. 10/12/2004) e do CONAMA (Resolugao 283/2001).
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- ARMAZENAMENTO:
Manter em lemperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo de luz.

- VALIDADE: Vide Frasco.

Qs rqeios_néo _deveréo ser usados caso a data de validade tenha expirado, ou se notar sinais
de contaminagao microbiana, evaporagdo do meio, mudanga de cor, etc.
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